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SUBDIRECCION DE METROLOGIA FISICA
Metrologia de Pequeios Volumenes

Dirigido a:

Profesionales, técnicos y tecnélogos involucrados en las actividades de metrologia de
volumen o magnitudes afines.

Identificacion:

Duracién Tres (3) dias.
((NENSEVIEGEV Veinticuatro (24) horas.
Cupo méaximo Ocho (8) personas.
Modalidad Presencial \ E-Learning . Virtual Remota
Costo \ Resolucion de Tasas vigente.

Informes e inscripciones: www.inm.gov.co.

Instrucciones de registro e inscripciéon en el Portal de Servicios en Linea del INM:
http://servicios.inm.gov.co/portal/InscripcionesCapacitacion.php.

Nombre de la  EVISIGIERE
capacitacion Pequefios Volumenes

Objetivos de la capacitacion:

Objetivo General:

= Proporcionar capacitacion en la calibracion de instrumentos volumétricos de vidrio para laboratorio
y pipetas tipo pistdn mediante el método gravimétrico, acorde a las normas I1SO 4787:2021 e ISO
8655-6:2022.

Objetivos Especificos:

= Proporcionar las ideas, conceptos y definiciones esenciales en la metrologia de volumen.

= Proporcionar la informacién y hacer una descripcion basica de los instrumentos de volumen usuales,
acorde al marco normativo vigente.

= Construir la definicion del mensurando (capacidad), haciendo énfasis en las dos modalidades
principales de uso de los instrumentos de volumen (contener y suministrar).

= Identificar los factores de influencia més significativos en la determinacion de la capacidad y brindar
un conjunto minimo de buenas practicas de medicion.

= Proporcionar los fundamentos y una guia bésica para la calibracion de instrumentos de volumen de
vidrio para laboratorio mediante el método gravimétrico (ISO 4787:2021).

= Brindar herramientas que permitan plantear la estimacion de la incertidumbre acorde a la guia GUM
para la calibracion por el método gravimétrico de los instrumentos de volumen de vidrio para
laboratorio.

= Proporcionar los fundamentos y una guia basica para la calibracion de pipetas tipo piston mediante
el método gravimétrico (ISO 8655-6:2022).
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= Brindar herramientas que permitan plantear la estimacién de la incertidumbre acorde a la guia GUM
para la calibracion por el método gravimétrico de las pipetas tipo pistén.

= Brindar los fundamentos para el correcto reporte de los resultados de calibracion y proporcionar
herramientas para la lectura y buen uso de los certificados de calibracién y/o informes de medicion.

Contenido de la capacitacion:

Primer dia.

1. Ideas, conceptos y definiciones aplicables a la metrologia de volumen, y las relaciones que los
unen.

Descripcién de los instrumentos de volumen de vidrio mas usuales y de las pipetas de piston.
Definicién del mensurando.

Proceso de ajuste del menisco.

Método de gravimétrico para la calibracion de instrumentos volumétricos de vidrio (ISO
4787:2021):

arwd

Fundamentos del método.

Variantes del método.

Trazabilidad.

Modelo matematico.

Célculo de la densidad del aire y de la densidad del agua.
Factores de influencia.

Requisitos del sistema de medicién y operaciones previas.
Guia de calibracion.

Elementos de estimacion de la incertidumbre.
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6. Actividad practica de calibracion por el método de gravimétrico de instrumentos volumétricos
de vidrio.

Segundo dia.

1. Método gravimétrico para la calibracion de pipetas tipo piston (ISO 8655-6:2022):

Fundamentos del método.

Pipetas de pistén accionadas por desplazamiento de aire y pipeteo convencional.

Trazabilidad.

Modelo matematico.

Célculo de la densidad del aire y de la densidad del agua.

Factores de influencia.

Requisitos del sistema de medicién y operaciones previas

Guia de calibracion.
i. Elementos de estimacion de la incertidumbre.

2. Actividad préactica de calibracion por el método gravimétrico de pipetas de pistén accionadas
por desplazamiento de aire.
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Tercer dia.

1. Presupuestos de estimacion de la incertidumbre.
2. Presentacion de los resultados de calibracion:
a. Certificados de calibracion y/o informes de medicion.
b. Buen uso de los certificados de calibracion y/o informes de medicion.
c. Uso de los certificados de calibracién y/o informes de medicion en el aseguramiento de la
validez de los resultados.

Requisitos:

= Recursos informéticos.
Para el servicio de capacitacién en “Modalidad Presencial”:
- Dispositivo (PC-ordenador) o calculadora cientifica.
- Paquete basico de programas informaticos (hojas de célculo, procesador de textos).

= Elementos de proteccién personal.
- Bata o blusa blanca.

= Conocimientos y competencias.
- Conceptos y Fundamentos en Metrologia.
- Estadistica Bésica.
- Incertidumbre en las Mediciones.

Informacién Importante:

= En caso de inasistencia parcial (mayor al 20 % de la duracién de la capacitacién) por parte del
participante, el INM no otorgara “Constancia de Asistencia” ni realizara devolucién del dinero
correspondiente al pago del servicio.
= Por favor confirmar la disponibilidad de cupos antes de realizar el pago mediante alguna de las
siguientes opciones:
- Teléfonos: (601) 254 22 22, extensiones: 1417 y 1428, al nimero celular: 3188134901
- Correo electrénico: coordinaciongsm@inm.gov.co.

Para el servicio de capacitacién en “Modalidad Presencial” se presta:
- en la sede del Instituto Nacional de Metrologia de Colombia — INM, ubicado en la
Avenida Carrera (AK) 50 No. 26-55, Int. 2 (CAN), Bogota D.C.
- en el horario de 08:00 a 17:00.

Instituto Nacional de Metrologia de Colombia - INM
Av. Cra 50 No 26-55 Int. 2 CAN - Bogoté, D.C. Colombia <¥™ MINISTERIO DE COMERCIO,
Conmutador: (57 601) 254 22 22 \ f INDUSTRIA Y TURISMO
E-mail: contacto@inm.gov.co -
WWW.inm.gov.co

Pagina 3 de 3



http://www.inm.gov.co/
mailto:coordinaciongsm@inm.gov.co

